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Kalibrointitodistus N:o    T221601     

sn-numero

5369

Laitetta ei ole säädetty   Laitetta on säädetty   

Lämpötila

21 °C

Kosteus

40 %

Erillinen ohjje

-
Kalibrointipäivä

 22.4.2022 

Kalibrointiväli

2 v

Asiakas

Testnova Oy
Valmistaja / Tyyppinumero

VERMASON H3000F CALIBRATION BOX

Laitteen nimi

ESD-KENKÄ/RANNEKETESTERIN KALIBROINTILAITE
Kalibroinnissa käytetyt laitteet s/n-numero Kalibroinnin viimeinen

voimassaolokuukausi
FLUKE 187 True RMS multimeter 777740177 1/2023 / T220207

Laitteen käyttökelpoisuusluokka kalibroinnin jälkeen

 Laite on mitattujen suoritusarvojen sisällä / Laite hyväksytty käyttöön
 Laite on mitattujen suoritusarvojen sisällä vain osittain / Laite on hyväksytty vain rajoitettuun käyttöön / Katso kalibrointitodistus
 Laitteen suoritusarvot kalibroitu osittain  / Katso kalibrointitodistus
 Laite ei täytä vaatimuksia / Laite asetettu käyttökieltoon / syy:

Kalibroinnissa käytetyt ohjekirjat / ohjelmat ( valmistaja + ohjekirjan / ohjeen nimi / versio )

http://www.vermason.co.uk/products/test_equipmt/personnel_testing.htm#8
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1. Resistanssien tarkastus
Testausalue Minimi Mitattu Maksimi

Fail Low / 0.74MΩ 0.69MΩ 0,74MΩ 0,75MΩ
Pass Low / 0.85MΩ 0.79MΩ   0,85MΩ 0,91MΩ
Pass High 33.9MΩ 32.9MΩ   33,8MΩ 34.9MΩ
Fail High 36.3MΩ 35.2MΩ   36,0MΩ 37.4MΩ
Trop Bas 95kΩ 88.4KΩ  95,0KΩ 101.6KΩ
Bon 0.2MΩ 0.194kΩ   0,200MΩ 0.206kΩ
Bon 33.9MΩ 32.9MΩ  33,8MΩ 34.9MΩ
Trop haut 36.3MΩ 35.2MΩ  36,0MΩ 37.4MΩ

Allekirjoitus

__________________________

Matti Rajala / 22.04.2022
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